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4	Įdėkite naują CR 2032 
ličio (plokščią) maitinimo 
elementą, pliuso ženklas 
(+) turi būti nukreiptas į 
viršų. 

5  	Įstatykite maitinimo  
elemento dangtelio 
išpjovas į atitinkamas 
fiksavimo vietas. 

6	Švelniai stumkite 
maitinimo elemento 
dangtelį žemyn,  
kol išgirsite spragtelėjimą. 
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7	Paspauskite ir laikykite 
 mygtuką, kad 

matuoklį įjungtumėte. Jei 
matuoklis neįsijungia, iš 
naujo įdėkite maitinimo 
elementą.

8	Patikrinkite matuoklio 
datą ir laiką. Jums gali 
būti automatiškai liepta 
iš naujo nustatyti laiką ir 
datą, kai tik paspausite 
režimo mygtuką, 
norėdami įjungti matuoklį  
(Žr. 2 skyrių „Matuoklio 
nustatymai").

9	Pasirūpinkite, kad senas 
maitinimo elementas 
būtų išmestas laikantis 
vietinių reikalavimų.
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Turite klausimų? 
Skambinkite  

klientų aptarnavimo 
tarnybai.
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11 SKYRIUS

Garantija 
Abbott Laboratories (toliau vadinama Abbott) 
garantuoja, kad matuoklis Optium Xceed dvejų (2) 
metų (24 mėnesių) laikotarpiu nuo pirkimo datos 
neturės medžiagų ir gamybos defektų. Abbott 
išskirtine nuožiūra įsipareigoja pakeisti defektų 
turintį matuoklį arba jį taisyti. Garantija suteikiama 
tik pradiniam pirkėjui ir nėra perleidžiama ar 
perduodama, taip pat ji nėra taikoma papildomai 
įrangai ar vienkartiniams priedams. 

Abbott garantuoja, kad įrenginys tinkamas naudoti 
etiketėje nurodytu tikslu ir laikantis naudojimo 
instrukcijos. Jei įrenginys nėra naudojamas pagal tas 
instrukcijas, garantija yra niekinė ir negalioja. Abbott 
garantuoja, kad matuoklis Optium Xceed veiks 
tinkamai, jei jis naudojamas pagal instrukciją ir su 
sąlyga, kad matuoklio Optium Xceed blogą veikimą 
ar neveikimą visiškai ar iš dalies nebūtų lėmę tai, 
kad buvo naudojamos ne MediSense Optium Plus 
tyrimo juostelės, kurios buvo pagamintos ne Abbott 
Laboratories. Tokiu atveju nėra tikėtina, kad jei 
matuoklis Optium Xceed sugestų, jis būtų pakeistas 
nemokamai. 

Susisiekite su mumis nemokamu pagalbos telefonu  
8 800 20 055 nuo pirmadienio iki penktadienio  
8.00 – 17.30 val.
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Pagalba ir garantija 

Pagalba

Abbott Laboratories yra  
įsipareigojusi teikti jums pagalbą. 
Skambinkite bet kuriuo klausimu dėl 
Optium Xceed matuoklio telefonu:  
8 800 20 055.

Jei esate ne Lietuvoje, prašom 
susisiekti su šalies, kurioje esate, Abbott 
Laboratories atstovais ar platintoju.

Taip pat galite aplankyti mūsų interneto 
puslapius 
www.abbottdiabetescare.com 
www.abovita.lt 
arba parašyti mums elektroninį laišką 
adresu 
abovita@iti.lt. 
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Simbolių žodynėlis

Specialūs simboliai, susiję su diabeto kontrolės 
sistema Optium Xceed:

Nuorodos
1. Schade DS, Eaton RP. Metabolic and clinical significance 
of ketosis. Special Topics in Endocrinology and 
Metabolism 1982; 4:1–27.

2. Wiggam MI, O’Kane MJ, Harper R, Atkinson AB, Hadden 
DR, Trimble ER, Bell PM. Treatment of diabetic ketoacidosis 
using normalization of blood 3-hydroxybutyrate 
concentration as the endpoint of emergency 
management. Diabetes Care 1997; 20:1347–52.

3. Harano Y, Kosugi K, Hyosu T, Suzuki M, Hidaka H, 
Kashiwagi A, Uno S, Shigeta Y. Ketone bodies as markers 
for Type 1 (insulin-dependent) diabetes and their value 
in the monitoring of diabetes control. Diabetologia 1984; 
26:343–8.

4. Ubukata E. Diurnal variation of blood ketone bodies 
in insulin-dependent diabetes mellitus and noninsulin-
dependent diabetes mellitus patients:  
The relationship to serum C-peptide immunoreactivity 
and free insulin. Ann Nutr Metab 1990; 34:333–42.

5. Luzi L, Barrett EJ, Groop LC, Ferrannini E, DeFronzo RA. 
Metabolic effects of low-dose insulin therapy on glucose 
metabolism in diabetic ketoacidosis. Diabetes 1988; 
37:1470–77.

6. Hale PJ, Crase J, Nattrass M. Metabolic effects of 
bicarbonate in the treatment of diabetic ketoacidosis. Br 
Med J 1984; 289; 1035–8.

89 90

Šia kryptimi į viršų

Laikymo temperatūros  
apribojimai

Serijos numeris

Galiojimo data

CE ženklas taikomas medicininių prietaisų 
direktyvai 93/42/EEB. Šis gaminys atitinka 
direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
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Skaityti naudotojo vadovą.

Perdirbamas

Tik in vitro diagnostiniam naudojimui.

Sterilizuotas švitinant  
(tik lancetai).

Biologinis pavojus

Dėmesio! Prieš naudodami  
perskaitykite vadovą.

Išmesti po vienkartinio naudojimo.  
Naudoti tik vieną kartą.

Pakartotinio užsakymo numeris

Pagaminimo data

Negerti

Oficialus gamintojas
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